
PROCÉDURE
Une intervention CPRE a été réalisée avec l’Ambu® aScope™ 
Duodeno, un duodénoscope à usage unique. Le passage dans le 
duodénum n’a présenté aucun problème et l’endoscope a permis 
d’obtenir une position stable et une bonne visualisation de la papille. 
La canulation guidée par fil de la papille a été obtenue dès la première 
tentative. Un cholangiogramme a montré une sténose plus longue du 
canal biliaire commun distal, qui était très probablement due à une 
compression par une nécrose circonscrite dans la tête pancréatique. 

L’embout distal transparent de l’endoscope a permis une excellente 
visualisation radiographique du canal biliaire commun distal (Figure 1).  

Après sphinctérotomie, une endoprothèse en plastique 10F a été 
insérée pour obtenir un drainage biliaire.

RÉSULTAT
Après l’intervention CPRE, le patient a reçu un drainage 
transgastrique et de multiples séances de nécrosectomie, ce qui 
a permis une résolution complète de la nécrose circonscrite. Le 
patient est sorti de l’hôpital et le retrait de l’endoprothèse biliaire 
et des drains transgastriques a été programmé.  

 
CONCLUSION
Une intervention CPRE avec l’endoscope à usage unique Ambu® 
aScope™ Duodeno est possible. La transparence radiographique 
de l’embout distal permet une excellente visualisation 
radioscopique du canal biliaire distal commun. 

Figure 1 : CPRE réalisée avec 
un duodénoscope à usage 
unique

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT 
Une intervention CPRE en raison d’une cholestase a été programmée chez un patient de 56 ans 
présentant des antécédents de pancréatite nécrosante. Un examen IRM précédent avait montré 
une compression du canal biliaire distal commun en raison d’une nécrose circonscrite.

MISE EN PLACE D’UNE 
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